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VORGESEHENE ANWENDUNG 
Der Soft BiteBlock™ von Richmond Dental and Medical wird eingesetzt, wenn Patienten aus einer Vollnarkose erwachen, um Hilfsmittel zum 
Atemwegsmanagement (Endotrachealtubus oder Larynxmaske), Zähne und Zunge zu schützen. Der Soft BiteBlock™ wird unsteril geliefert und ist in 
den Größen Klein, Medium und Groß lieferbar, die je nach Größe des Patienten und des verwendeten Beatmungstubus zu wählen sind. 
Größenangaben siehe unten. 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
• Hände waschen und zugelassene medizinische Handschuhe tragen. 
• Volumen und Zustand von Mundhöhle und Rachenraum des Patienten überprüfen, um sicherzustellen, dass sie zu der gewählten Größe 

des Soft BiteBlock™ passen. 
• Den Soft BiteBlock™ aus der Verpackung nehmen, und dabei die Markierung „Tear Here“ (Hier aufreißen) und die Perforationen beachten, 

die Kunststoffverpackungen anschließend entsorgen. 
• Den Soft BiteBlock™ vorsichtig zwischen den hinteren Backenzähnen platzieren, wobei die Zunge medial liegt. 
• Vergewissern Sie sich, dass der Soft BiteBlock™ aus dem Mund herausragt und zu sehen ist. 
• Vergewissern Sie sich, dass der Soft BiteBlock™ nicht gegen weiches Gewebe, die Mandeln oder den Gaumen drückt, wo er Verletzungen 

verursachen könnte. 
• Überprüfen Sie die Position des Soft BiteBlock™ während der Anwendung häufig 
• Den Soft BiteBlock™ wieder entfernen, wenn er nicht mehr benötigt wird. 
• Nur zum einmaligen Gebrauch. 

 

VERFÜGBARE GRÖSSEN  

(A) Vor (B) Nach 
 

 
 
 
 
* Eine Nasskompressionsprüfung wurde an wassergesättigten Mustern mit einem Druck von 600 Newton/135 Pfund ausgeführt 
** Eine Trockenkompressionsprüfung bei 600 Newton/135 Pfund Druck 

WARNUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN 
Dieses Gerät darf nur von zertifizierten Pflegekräften für Anästhesie, Anästhesietechnikern, Anästhesisten und anderen Fachkräften 
verwendet werden, die über eine angemessene Ausbildung verfügen und mit Intubationsverfahren vertraut sind. 

 
Beim Einsetzen des Soft BiteBlock™ in den Mund des Patienten muss darauf geachtet werden, dass keine Finger zwischen Beißstück und Zähne des 
Patienten gelangen. 

 
Der Soft BiteBlock™ ist nicht zur Wiederaufbereitung oder Wiederverwendung vorgesehen, daher kann nicht sichergestellt werden, dass sich das Teil 
durch Wiederaufbereitung reinigen und/oder sterilisieren lässt und seine strukturelle Integrität damit aufrechterhalten und die Patientensicherheit 
gewährleistet werden kann. Die Kunststoffverpackungen sind nicht im Autoklav sterilisierbar. 

 

ENTSORGUNG DES PRODUKTS 
Das Produkt kann nach Gebrauch eine potenzielle biologische Gefahr darstellen. Handhabung und Entsorgung müssen in Übereinstimmung mit 
anerkannten medizinischen Praktiken und den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften erfolgen. 
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Artikel-
Nr. 

 

(A) Soft BiteBlock™ Größe 
(Vor Kompressionsprüfung) 

 
Verpackun

gsfarbe 

Nass* (B) 
Durchmesser 
komprimiert 

(mm) 

Trocken** (B) 
Durchmesser 
komprimiert 

(mm) 
260004 Groß: 4" (101,6 mm) x 3/4" (19,05 mm) Rot 5 7 
260003 Medium: 2,75" (69,85 mm) x 3/4" (19,05 mm) Blau 5 7 
260005 Klein: 2,5" (63,5 mm) x 9/16" (14,29 mm) Aquamar

in 
3 4,3 

 


